Jegyz6kodnyv

Radar altal mért elektromagneses hulldmok

Mérést végezték:

Skrapits Rébert, Morvai Barna
Helyszin:

Kollégiumi szoba

Id6pont:

2022.04.09 23:52

Radar tipusa:

XeThru X4M200

Radarhoz hasznalt szoftver:

Az altalunk irt Python kod

Célszemély leirasa:

Név Nem Kor Egészségi | Magassag | Testsuly

allapot (cm) (kg)
Skrapits | Férfi 22 - 191 84
Robert




Mérési kortilmények leirasa:

Normal kérilmények. Az alany a szenzorral szemben helyezkedett el.
Nyugalmi allapotban, mozdulatlanul. A szenzor a mellkasara volt
irdnyitva.

Radar konfiguracidjanak leirasa:

Alapértelmezett

A mérés menete:

Az alany a szenzortdl korilbellil 60 cm tdvolsagra heylezkedett el.

A mérés idotartama:

A mérés 70 masodpercig tartott. Ebbdl az elsé 10 masodpercet mi nem
figyeltik. Ez a 10 mdasodperc az alanynak a beallasara szant id6, és
felkésziilés a mérésre.

Mérési eredmények:

Az alany lélegzetvétele, és légzési mintazata tokéletesen kiolvashato
volt, a kirajzolt adatokbdl.

Megjegyzés:

Semmi kilonleges nem tortént, a kod megfelel6en miikodott.



