Jegyz6kodnyv

Radar altal mért elektromagneses hulldmok

Mérést végezték:

Skrapits Rébert, Morvai Barna
Helyszin:

Kollégiumi szoba

Id6pont:

2022.04.10 20:21

Radar tipusa:

XeThru X4M200

Radarhoz hasznalt szoftver:

Az altalunk irt Python kod

Célszemély leirasa:

Név Nem Kor Egészségi | Magassag | Testsuly
allapot (cm) (kg)

Hujber Férfi 21 - 194 74

Bence

Marancsi | Férfi 22 - 181 78

cs Maté




Mérési kortilmények leirasa:

Normal kortilmények. A szenzor 2 alanyra egyszerre volt irdnyitva. Az
egyik alany szaporan vette a leveg6t, a masik alany pedig lassabban.
Mind a kett6 nyugalmi allapotban volt.

A lassu légzést végz6 személy 5-6t lélegzett. A gyors légzést végz6
személy 24-25 |élegzett.

Radar konfiguracidjanak leirasa:

Alapértelmezett

A mérés menete:

Az alanyok a szenzortdl 100 cm tavolsagra voltak. Az alanyok a szenzor
el6tt tltek, nyugalmi helyzetben.

A mérés idotartama:

A mérés 60 masodpercig tartott.

Mérési eredmények:

A mérésbdl kiolvashatd, hogy a lassan lélegz6 személynek a légzése
0.11 Hz-en volt megfigyelhetd. A gyorsan lélegz6 személynek pedig
0.4 Hz-en. Az értékek readlisak, viszont csak feltételezni tudjuk. Itt nem
volt koztes harmadik csucs megfigyelhetd.

A lassu légzést végzb személynek a légzés szama a mérés szerint 7. A
gyors légzést végzb személynek a |égzés szama a mérés szerint 24.



Megjegyzés:

Az el6z6 mérésnél sokkal tisztabb mérést kaptunk. Szinte tokéletesen
kiolvashatd volt a jelekbdl az alanyok légzése.



