Jegyz6kodnyv

Radar altal mért elektromagneses hulldmok

Mérést végezték:

Skrapits Rébert, Morvai Barna
Helyszin:

Kollégiumi szoba

Id6pont:

2022.04.10 21:06

Radar tipusa:

XeThru X4M200

Radarhoz hasznalt szoftver:

Az altalunk irt Python kod

Célszemély leirasa:

Név Nem Kor Egészségi | Magassag | Testsuly
allapot (cm) (kg)

Skrapits | Férfi 22 - 191 84

Robert

Marancsi | Férfi 22 - 181 78

cs Maté




Mérési kortilmények leirasa:

Normal kortilmények. A szenzor 2 alanyra egyszerre volt irdnyitva. Az
alanyok korulbelil azonos intenzitassal vették a levegét.

Mind a kettd alany 15-16 leveg6t vett.

Radar konfiguracidjanak leirasa:

Alapértelmezett

A mérés menete:

Az alanyok a szenzortdl 100 cm tdvolsagra voltak. Az alanyok a szenzor
el6tt ultek, nyugalmi helyzetben.

A mérés idotartama:

A mérés 60 masodpercig tartott.

Mérési eredmények:

Tobb csucs is megfigyelhetd. Szamunkra relevans a 0.25 Hz-es érték.
Ez pontosan megegyezett az alanyok légzési szamaval, tehat a szenzor
is 15 lélegzetvételt mért.



Megjegyzés:

Csak egy légzési minta volt megfigyelhetd. Gyanitjuk, hogy a két alany
hasonlé Gtemben vette a leveg6t.



